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SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzanéw, dn. 2021-10-15
Nr PL/LW/ 1051 /2021
" Identyfikacja miejsca pobrania | rodzaj prabki: B S Zleceniodawca / Odbiorca: 7
Metkéw, ul. Ks. Karola Wojtyly 21 Gospodarka Komunaina
Zespot Szkot w Babicach Sp. z 0.0.
32-551 Babice
prébka wody do spozycia NIP: 628-10-04-718
o podstawa badai _ Zeceniestalezdn 14012020
protokdét pobrania/przyjecia; kod prdbkoblorc_y PL/484/21; PL/AB -
o e data pobrania - dostarczenia prébki | 2021-10-12 - 2021-10-12
data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2021-10-12 - 2021-10-15
stan prébki do badaft - nr probki bez uwag - _ 1814
IA 'z fpobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-ISO 19458:2007
B WYNIKI BADAN —
identyfikaca ) . nejwyisie | stwierdzenie
. ednostka wy +U dopuszczaing stetenie 2godnosci
parametr melody badawczej ! nik R lub zakres wartosei 2 *wymaganiami
. ’ akceptowaina i _f
Az '"Et_'ff 3 PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | NTU | 0,47 0,12 zalecane <1,0 brak stwierdzenia
ftemp. pormiaru: 22 50¢7
przewodnosé elektryczna
PN-EN 27888:1999 S/cm 2500 zgodny
wlascvwa w 25°C . 522 240
I N [w temp. 220¢] [ -
Az pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7,3 0.2 ‘ 65-95 zgodny
|, L _ = _
| = = —
r . ldentyfikacja . . T *najwyzsza Stwierdzenie
| wskaznik ‘ metody badawczey jednostka  wynik Ur | sopusscoains wartas oo
A | z|Bakterie grupy colf . 99014 0 - 0 zgodny
L] = ) PN-EN Ifgstggglsﬂezr.tzom 06 NPL/100 mi _ | | o
A z|Fscherichia colf 0 - 0 zgodny
Ogdina liczba | ez nieprawidiowyeh
Az mikroorganizmdéw PN-EN ISO 6222:2004 jti/1 mi 1 0-7 oo mecne bk stwierdzenis
_ |w22°Cpo 72h B | il
*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
Z-6a KIEROWNIKA LABORATORIUM
A~ metody akredytowane mgr A na era’"k’B’ZﬂSkﬂ_
2 —metedy zatwierdzone przez PPIS w Ch e do dnia 30.03.2022r.; Oecyzja: Znak: HK.904.1.2021 (data wplywu31.03.2021r.) Osoba autoryzujqea
U, — niep ‘ [wspdlczyanik ia k=2, poziom istotnosei 95%], B
1 Pomiar p J i elektrycznef wiasci, 2j jest pr izony z uzyci n kompensu]qcego wpivw temperatury.
o Stwilerdzenle zgodnosci dotyczy tylko oznaczen, dia ktdrych wartofc

da podejmowanio decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnie z HAC-GS: :09/2019.
Istnigje mozliwosc zast ia innef zasady p f ia decyzji przy stwierdzaniu 2godnoscl ze strcny erganu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyiszych badar.
Wyniki badasi, pomiaréw i stwierdzenia zgod, i odnoszq sig wyk

lqcznie do pobranej probki. Sprawozdanie, bez pise plsemnej 2zgody Laboratorium, nie moze byé Ppowielane Inaczej nii w cotosci, ‘
Klient moe 20o2yé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
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Data wydania:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Nr PL/LW/ 1051 /NA/2021

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki:

Metkow, ul. Ks. Karola Wojtyly 21
Zespot Szkot
kuchnia

prébka wody do spozycia

podstawa badaf
protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy

Chrzandw, dn. 2021-10-15

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

zZlecenie state z dn. 14.01.2020
PL/484/21; PL/AB

e o data pobrania - dostarczenia prébki  2021-10-12 - 2021-10-12

data rozpoczecia - zakoriczenia badan 2021-10-12 - 2021-10-12
| stan prébki do badari - nr prébki bezuwag - 1814
PW z_pobieranie prébki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10
WYNIKI BADAN
identyfikacia . . najwydsze  stwierdzenie
r r . ednostka wy ik U dopuszezaine stedenie zgodnoscl

pa amet metody badawczej ! n R lub zakres wartosci  z *wymaganiami

PB 16/03 z dn. 05.10.2012r. akeeptowaina o

z_ barwa 2 podstawle testu Hach rr 8025 mg/I Pt 5 +2 (flkxﬁ ;1;) brak stwierdzenia

z zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowalne  brak stwierdzenia

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

zdn. 07.12.2017r, [Dz.U. z 2017r.,

A~ metody akredytowane

poz. 2294].

ﬁvmdw@w

2z~ metody zatwierd: przez PPIS w Chr ie do dnia 30.03.2022r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2021 (data walywu31.03.2021r.) Osoba autoryzujgea
Up ~ niep $é [wspdk vik rozszerzenia k=2, poziom istotnosci 95%].
 pMetada sensoryezna peina, p wyboru ni wynik 1 brak zapachu/smaku; 2 - zapach/smak okceptowalne, bez nieprawidiowych zmian; >2 nieokceptowaine
Stwierdzenie 2godnosci d: y tylko , dla ktdrych wartosé parometryczna zostota okreslona w sposéb liczb Zasada podt ia decyzji: prosta akceptacja wyniku 2godnie z ILAC-G8:09/2019.
Istnieje moiliwosé zastosowania Innej zasady podej) ia decyzji przy st dzaniu zgodi i ze strony organu, do ktérego przed: ione wyniki powyiszych badan.
Wyniki badad, p 5w § dzeni dnosci od) g sig wylqcznie do pobranej prébki, Sprawozdanle, bez pisemnef 2gody Laboratorium, nie moze byt powlelane inaczej nit w calosci,

Klient moze zfodyé skarge w ciqgu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badaf.
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