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BAEAI\'_I Data wydania:

Chrzandw, dn. 2022.10.21

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Metkéw, ul. Ks. Karola Wojtyly 21
Zespot Szkot
kuchnia

prébka wody

podstawa badan

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0,
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

Zlecenie state z dn. 14.01.2020

protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy |

PL/520/22; LW/EB

N data pobrania - dostarczenia prébki  2022-10-17 2022-10-17
‘ '"g I _ data rozpoczecia - zakoriczenia badah 2022-10-17 - 2022-10-20
Lﬁ;f stan probki do badari - nr probki | bez uwag - 1735
PA pobﬁanie prébki wg: | PN-ISO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 z wylgczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6
o B WYNIKI BADAN -
£ identyfikacia ) . najwylsze | stwierdzenie
rametr . ednostka nik U dopuszczaine stedenie zgodnosci
2 % . pa metody badawczey ! wy K | fub zakres wartosci  z *wymaganiami
) o § akceptowaina i )
Al: {n_qtnosc B PN-EN 150 7027-1:2016-09 NTU 0,32 2008 zalecane <1,0 brak stwierdzenia
1 g . lekt [temp. pomiaru: 21,70C]
przewodnos¢ elektryczna
az P PN-EN 27888:1999 uS/cm 2500 zgodny
‘wiaéciwa w 25°C | | 720 #£55 i
|
| ' ! [w temp. 21,8°] | ;
A z,pH PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 0.2 65-95 | zgody
. o r G4 i |
g g P identyfikacja ) . *najwyisza stwierdzenle
& wskaznik metody badawezey jednostka  wynik Uk dopuscczaina wartose 00051
A z Bakterie grupy coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 oy o0 0 1-9 0 zgodry
A z [Escherichia coli fest Collert 0 - 0 zgodny
Ogdina liczba ez iepramtdomych
A z mikroorganizméw PN-EN 150 6222:2004 jtk/1 ml 77 57-104  oiwiiene brek stwierdzenia
w 22°C po 72h v konsumenta <200

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

A - metody akredytawane

Z-CA KIEROWNIKA LABORATORIUM
/U Lo ol

mgr Katarzyna Wawrzonek

Z~ metody 2atwierdzone przez PPIS w Chrzanowie do dnia 30,03.2023r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (data wplywu 31.03.2022r.)

Osoba autoryzujgea

U ~niep $ér h r ia k=2, poziom i 95%], dia p Sw fizykochemicznych uwzglednia pobleranie probek,
oo wskaznil h jest wg PN-EN I50 18036:2020-04 jako odchylenie standordowe od i wyniku bez skfadowej prébkobrania.
1 Pemiar p inosci efektrycznej wi jest pr 2 udycie qd; P wplyw temperatury.

Stwierdzenie zgodnosci, opinla lub interpretacja odnoszq sie tylko do oznaczet, dla ktérych wartost parametryczna zostata okresfona w sposéb liczb
zgodnie z ILAC-G8:09/2019. Istnieje 3 iat innej zosady pod.

decyzji przy stwlerdzaniu 2godnosci ze strany kilenta lub organu, do ktdi

3

. Zasada

Ao

ia decyzji: prosta akceptacja wyniku

g qp wyniki powyiszych badan.

Wyniki badan, pomiaréw, stwierdzenia zgodnosci, apinie lub interpretacje odnoszq sie wytqcznie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej 2gody Laboratarium, nie moée byé powlelane inaczej niz w cofosei.

Klient moze zlozy¢ skarge w clggu 14 dnl od daty otrzymania Sprawozdania z badari.
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WoDoCIAGI CHRZAROWSKIE SP. Z 0,0.

ul. Jagiellofiska 8, 32-500 CHRZANOW ‘

LABORATORIUM 7
WODOCIAGH

PRACOWNIA BADANIA WoDY
ul. Powstaricdw Styczniowych 15, 32-500 CHRZANOW CHRZANOWSKIE
tel.: 32 627 61 31 w. 50
% Data wydania:
SPRAWOZDANIE Z BADAN Chrzandw, dn. 2022.10.21
Nr PL/LW/ 1049 /NA/2022
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca:
Metkdw, ul. Ks. Karola Wojtyly 21 Gv?’sggg;;kfh l;c:)mgr;agla
Zespot Szkot Pt
b ul. Cicha 2
32-551 Babice
prébka wody NIP: 628-10-04-718
podstawa badar | Zlecenie state z dn. 14.01.2020

B protokdt pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy | PL/520/22; LW/EB
] data pobrania - dostarczenia prébki | 2022-10-17 - 2022-10-17
3 g data rozpoczecia - zakoriczenia badani | 2022-10-17 - 2022-10-17
RE _ stan prébki do badari - nrprébki | bez uwag - 1735
A | z |pobieranie prébki wg: PN-ISO 5667-5:2017-10
_ _ WYNIKI BADAN S o
g identyfikacja . . najwyisze stwierdzenie
. ednostka U dopuszczaine stezenie  zgodnoscl
& g parametr metody badawczef ! Wynlk R lub zakres wartoscd  z *wymaganiami
T o e -
z barwa nafo;:fj; :er;u?i;gfg:égzs mg/l Pt <5 (zalecane «15) brak stwierdzenia
=z
z ‘zapach / smak PN-EN 1622:2006 - 1/1 akceptowaine  brak stwierazeni |

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spoiycia przez ludzi

zdn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].
Z-CII'\/?IEROWN!KA LABORATORIUM
WL\

mgr Katarzyna Wawrzonek

A - metody akredytowane
2z —metody f przez PPIS w Ch le do dnia 30.03.2023r,; Decyzja: Znak: HK.904.1.2022 (doto wplywu 31.03.2022r.) Osoba autoryzujgea
Ug ~niep 8¢ r [wspéte ik ia k=2, poziom i scl 95%], lednia pobieranie probek.
! Metoda sensoryezna peina, parzysta, wyboru wynik 1 brak hufsmoku; 2 - 2zapach/smak ak Ine, bez nieprawidfowych 2mian; >2 nleak
Stwlerdzenie zgodnosci dotyczy tylko oznaczeri, dla kidrych wartosé parametryczna zostala okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzfi: prosta akceptacja wyniku zgodnle z ILAC-G8:09/2019.
Istniefe la innej zasady podej: ia decyzji pray stwierdzaniu zgodnoscl ze strony organu, do ktérego q przed: ione wyniki powyészych badari.
Wyniki badari, pomiaréw i stwierdzenia zgodnosci odnoszq sl wylqeznie do pobranej prébki. Spr lanie, bez pi 2f zgody Laboratorium, nie mode byé powielane Inoczef nit w cafosci,
Kilient moze ziosyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badar.
KONIEC SPRAWOZDANIA B o
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