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SPRAWOZDANIE Z BADAN Data wydania:
Chrzandw, dn. 2023.04.13
Nr PL/LW/ 225 /2023
Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj prébki: Zleceniodawca / Odbiorca: -
Zagoérze, ul. Zelatowa 8 Gospodarka Komunalna
Przedszkole Samorzadowe w Babicach Sp. z 0.0.
punkt zgodnosci ul. Cicha 2
32-551 Babice
prébka wody L NIP: 628-10-04-718
i podstawa badan ' Zlecenie state z dn. 14.01.2020
[ protokét pobrania/przyjecia; kod prébkobiorcy PL/386/22; LW/EB
data pobrania - dostarczenia prdbki 2023-04-04 = 2023-04-04
é g data rozpoczecia - zakonczenia badan 2023-04-04 - 2023-04-07
£ . stan prébki do badar - nr prébki bez uwag £ . 385
Az pobieranie probki wg: g PN-ISO 5667-5:2017-10 | PN-ISO 19458:2007 z wylaczeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 . i
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*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

2-GA KIEROWNIKA LABORATORIUM
Liron—

mgr Katarzyna Wawrzonek
A - metady akredytowane

2 - metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowle do dnia 21.03,2024r.; Decyzja: Znak: HK.904.1.2023.45 Osoba autoryzujgea
U g ~ niepewnos¢ r {wspot ik r =2, poziom 95%], dia p oW ﬁzykaczemicmycﬁ uwzglednia pobieranie probek,
dla wskafnikéw mikrobiolegicznych jest szacowana wg PN-EN SO 19036:2020-04 jako odchylenie standardowe od Inoscl wyniku bez skfoadowej prdbkobrania.
L ! pomiar p inosci elektrycznej wiasciwej jest pr dzony z uiyclem urzqdzenia kompensujqcego wplyw temperatury.
Stwierdzenie zgodnosci, opinia lub interpretacja odnoszq sig tylko do 4, dia ktérych wartosé parametryczna zostata okreslona w sposéb liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku T
z2godnie 2 ILAC-GB:09/2018, Istnieje moliwos¢ zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony klienta lub organu, do ktérego zostang przedstawione wyniki powyzszych badari.
Wyniki badari, pomiardw, stwierdzenia zgodnosci, opinle lub interpretacje odnoszq sig wylqcznie do pobranej prébki. Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie moze byé powielane inaczej ni w calosci.

Kiient moze ztozyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprewozdonia z badan.
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Data wydania:
Chrzandw, dn. 2023.04.13

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj probki:

Zleceniodawca / Odbiorca:

T

Zagorze, ul. Zelatowa 8
Przedszkole Samorzadowe
punkt zgodnosci

probka wody |

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z 0.0.
ul. Cicha 2 ;
32-551 Babice i
NIP: 628-10-04-718 |

podstawa badan

zlecenie state z dn. 14.01.2020

protokdt pobrania/przyjecia; kod probkobiorcy

PL/386/22; LW/EB

- data pobrania - dostarczenia prébki | 2023-04-04 = 2023-04-04
; wg data rozpoczecia - zakoriczenia badan | 2023-04-04 = 2023-04-04
I E ~ stan prdbki do badan - nr probki | _ bez uwag - 385
_A | z pobieranie probki wg _ PN-ISO 5667-5:2017-10 o
,  WYNIKI BADAN e
g T idenyfikaga . ‘ . najwyzsze stwierdzenie
2 ‘ ‘ .
g parametr | Pl ) Jednostka | wynik £U; dopuszczabe stesenie | zgodnoscl
| T | BkCEDfDWBJ'HB I
|z barwa m%;'g:: g‘sgi;;z:::rdzs mg/I Pt ; <5 ! {za!ecaneds, | brak stwierdzenia
O S ! | | 11 Kt 1A, I
z | chlor wolny | PN-1SO 7393-2:2011 mg/I Cl; ‘ <0,03 | 0.3 (u konsumenta) ' brak stwierdzenia
\z'zapach / smak I—___ PN-EN 1622:2006 1 ',,,W:,t 1/1 akceptowalne | brak stwierdzenia

A = metody okredytowane

*wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

z - metody

ierdzone przez PPIS w Cl

ie do dnia 21.03.2024r.; Decyzja: Znak: HK.904.1,2023.45 (data wplywu 22.03.2023r.)

P

Z-CA KIEROWNIKA LABORATORIUM
Lunon/

mgr{k'amrzma Wawrzonek

Osoba autoryzujqea

U, — niepewnas¢ rozszerzona [wspdtczynnik rozszerzenia k=2, poziom ;sroma.fcl 95%], uwzglgdnla pobieranie prébek.

! Metodo sensoryczna pélna, parzysta, wyboru nlewymuszonego; wynik 1 oznacza brak zapachu/smaku; 2 - zapach/smak kcep I

, bez nieprawidiowych zmian; >2 nieakceptowaine

Stwierdzenie zgodnoscl dotyezy tylko oznaczer, dla ktérych wartodé parametryczna z0stata okreslona w sposob liczbowy. Zasada podejmowania decyzji: prosta akceptacja wyniku zgodnle z ILAC-G8:09/2018.
istnieje modliwoic zastosowania innej zasady podejmowania decyzji przy stwierdzaniu zgodnosci ze strony organu, do krdrega zostanq przedstawione wyniki powyészych badar.

Wyniki badar, pomiaréw i stwierdzenia zgod) dnoszq sig wylgcznie do pob

2/ probki. Sprawazdanfe bez pisemne] zgody Labo.raronum nie moée by¢ powielane inaczej niz w catosc,
Klient mote zloiyé skarge w ciggu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdunla 2z badar.
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